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Compact Dry X-SA (Staphylococcus aureus) 

(Chứng nhận AOAC-PTM- 081001; MicroVal-2008LR14; NordVal-042) 

 

1. Chuẩn bị dung dịch pha loãng thích hợp như dung dịch pha loãng photphat đệm của butterfield hoặc dung 

dịch muối. 

2. Thực phẩm rắn: Cân 10g mẫu rắn và thêm 90mL chất pha loãng vào mẫu. Đồng nhất mẫu hỗn hợp bằng 

máy dập mẫu. 

Bề mặt môi trường: 

- Sử dụng tăm bông vô trùng đã được làm ẩm trước để lấy mẫu. 

      Lấy tăm bông ra khỏi ống 

- Lấy mẫu bề mặt với diện tích 10x10 bằng kỹ thuật cross-hatch. 

- Sau khi lấy mẫu xong, đặt tăm bông lại vào ống  
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- Thêm dung dịch pha loãng photphat đệm của butterfield hoặc dung dịch muối để có được tỷ lệ 

1:10. Lắc và trộn đều. 

 

3. Mở nắp và dùng pipet vô trùng cho vào tâm của mỗi đĩa Compact Dry X-SA 1ml của mẫu thử nếu là sản 

phẩm lỏng hoặc của các dung dịch pha loãng thích hợp. Thực hiện trên 2 nồng độ liên tiếp với mỗi nồng 

độ 2 đĩa. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mẫu sẽ tự động khuếch tán và trải đều mặt đĩa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đậy nắp đĩa và viết các thông tin cần thiết vào mục ghi chú. 
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6. Ủ mẫu 

 

- Thời gian ủ: 24± 2 giờ 

- Nhiệt độ ủ: 35 ± 2 ° C ( AOAC) 

                                              37 ± 1 ° C ( NordVal, MicroVal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Đếm khuẩn lạc 

 

Chọn các đĩa có từ 10-150 khuẩn lạc.  

- Khuẩn lạc màu xanh da trời/xanh da trời nhạt. 

 

 

  

 

  

 

Chú ý: 

✓ Đĩa có số lượng khuẩn lạc >300 CFU có thể làm cho toàn bộ khu vực khuẩn lạc phát triển trở thành màu 

xanh. Trong trường hợp này cần pha loãng mẫu. 

✓ Đĩa sau khi đọc kết quả được hấp bỏ tiệt trùng (1210C/ 30phút) trước khi loại bỏ. 
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